
ДО 

„Ай Ви Ди България” ООД; 

ж.к. „Дървеница“, бл.48 В  

        гр. София 1756 

  

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

„Доставка на диагностични и лабораторни консумативи за лабораторна диагностика и 

изследвания на резервоари на ВПТИ по Национална програма за профилактика и контрол на 

вектор-преносими трансмисивни инфекции при хората в Република България, по обособени 

позиции от 1 до 59”, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение  

№ 8 от 09.09.2014 г., се разгледа представената от Вас по процедурата техническа 

характеристика и се установи следното: 

 

1.По позиция 19 - от представения от участника каталог не е видно дали оферирания набор  

работи и с ензимно разграждане, каквото е изискването, заложено в техническата 

характеристика на възложителя. 

2. По позиция 21 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че 

количество елуат е 30-50 мкл, каквото е изискването на възложителя, а от представения 

каталог е видно, че количество елуат е 15 мкл. 

3. По позиция 24 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че 

набора за синтез на copy DNA е с Rnase H активност, каквото е изискването на възложителя, 

а от представения каталог е видно, че се оферира набор за синтез на copy DNA без Rnase H 

активност. 

4. По позиция 25 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че 

флаконите са по 250 µl, каквото е изискването на възложителя, а от представения каталог е 

видно, че се оферират флакони от по 1 мл. 

5. По позиция 44 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че ДНК 

Taq полимеразата съдържа 20 мМ MgCl2, каквото е изискването на възложителя, а от 

представения каталог е видно, че се оферира  Taq полимераза, която съдържа 50 мМ MgCl2. 

6. По позиция 45 - от представения от участника каталог не е видно дали оферирания 

продукт е с концентрация на  маркера 0,05 μg/μl,  каквото е изискването, заложено в 

техническата характеристика на възложителя. 

7. По позиция 46 - има разминаване между представената от участника техническа 

характеристика и представения каталог. В техническата характеристика е посочено, че 

обемът на набора  е 200 мкл и, че е под формата на натриеви соли, каквото е изискването на 

възложителя, а от представения каталог е видно, че се оферира  набор с обем 1 милилитър, 

който е под формата на литиеви соли. 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.68, ал. 11 от ЗОП, Ви уведомявам, че в 

срок до 5 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:  

1. по позиции 19 и 45  от техническото задание на Възложителя каталог и/или 

инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на 

заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.   

2. по позиции 21; 24; 25; 44 и 46 от техническото задание на Възложителя, обяснение за 

констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика 

и каталог.   

Зам. председател на комисията: 

                 /д-р Искра Райнова/ 


